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Vo 58. Faras Sedye Kullanim
AYAYDER

isin Amaci

Bu sedyenin kullanim amaci: Omurga, pelvis ve alt ekstremite travmalarinda hastay1 bulundugu yerden almaktir.

isin Yapilma Zamam

Hastanin bulundugu yerden alinarak aktarilmasina kadar gecen siireyi kapsar.

Is ile Mlgili Tammlar

Faras sedye, iki parcaya ayrilan hafif aliiminyum kanatlar sayesinde hastay1 bulundugu yerden hareket ettirmeden,

sarsmadan alinmasini saglar.

Isin Yapilma Siirecleri

Katlanmis halde bulunan sedye, diiz konuma getirilir.

Sedye uzunlugu, hastanin boyuna gére yandaki mandallar yardimiyla ayarlanarak sabitlenir.
Sedyenin bas ve ayakucundaki kilit agilarak sedye uzun ekseninde ikiye ayrilir.

Sedyenin pargalari, hastanin her iki yanindan altina dogru yerlestirilir.

Hastanin altinda birlestirilen sedye kilitlenir.

Hasta emniyet kemerleri gogiis, pelvis, femur ve ayak bilegi seviyesinde takilir.
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Bu sekilde yerden kaldirilan hasta, ana sedye iizerinde omurga tahtasina alinip sabitlenir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

AN

Hasta hipotermiye karsi korunmalidir.

Faras sedye, hastay1 stabilize etmede ve hasta tasimada kullanilmaz.

AN

Sedye hastanin boyuna gore ayarlanmalidir.

Kullanilan Arac ve Geregler

Faras sedye.
Boyunluk.

Eldiven.

RSN

Sabitleyici kemer.

Isin Riskleri

Hastada Olusabilecek Riskler Calisanda Olusabilecek Riskler

v' Hipotermi.

v" Doku zedelenmesi.
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